
CBSF-XS | Kurzanleitung | Quick Guide

Messung vorbereiten | Prepare Measurement

Messung durchführen | Perform Measurement

1  2  3

 4

Gerät einschalten |
Switch on device

Dämpfungselement aufstecken |
Attach damping element

Druckmessfilm einschieben 
(nicht anheben)|
Slide in pressure measuring film 
(do not lift)

Gerät platzieren und Messung starten |
Place device and start measurement 



CBSF-XS | Positionierung | Positioning

Gelenkarm | Articulated Arm

Montagefuß & Handgriff | Mounting Base & Handle

 5  6

 7   8

Gerät einspannen |
Clamp device

Gelenkarm justieren |
Adjust articulated arm

Magnetischen Montagefuß entfernen |
Remove magnetic mounting base

Handgriff montieren |
Mount handle
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